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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ^ОКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

 ̂ ноября 2007 года № ФСЗ 2007/00448

Н а  медицинское изделие
Анализатор микробиологический BIOMIC V3, модели: BIGMIG V3 Laboratory 
Plate Reader^ Trinity V3 Laboratory Plate Reader, c принадлежностями

: Настоящее.регистрационное удостоверение выдано
"Жиль Сайнтифик Инк.", США,

sGiles Scientific Inc., Р.О. Box 4306 Santa Barbara, CA 93140 USA

, Производитель
"Жиль Сайнтифик Инк.", США,

; г Giles Scientific Inc., Р.О. Box 4306 Santa Barbara, CA 93140 USA

Место производства медицинского изделия
Giles Scientific Inc., Р.О. Box 4306 Santa Barbara, CA 93140 USA

Ш мер регистрационного досье № 22604 от 16.07.2007 

, Вид медицинского изделия -

, Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а 

; е Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4310 

Н1астоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2007 №̂375.4-
и приказом от 13 декабря 2016 года № 1411 9 у ^ ^ и ^ е ' - - ’’
допущено к обращению на территории Россм(§(ой'<1^де]ра
Заместитель руководителя Федеральной i 
по надзору в  сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЮСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К

от 12 ноября 2007 года № ФСЗ 2007/00448
Лист 1

На медицинское изделие
Анализатор микробиологический BIOMIC V3, модели: BiOMIC V3 Laboratory 
Plate Reader, Trinity V3 Laboratory Piate Reader, c принадлежностями:
Анализатор микробиологический модели BIOMIC V3 Laboratory Plate Reader:
1. Цветной цифровой V3 ридер.
2. Интерфейсная плата.
3. К а б ( г Л 1 ^ . : ^ У / ' у ^
4. Жидкокристаллический монитор.
Анализатор микробиологический модели Trinity УЗ Laboratory'^ Plate Reader:
1; Цветной цифровой V3 ридер.
2. Интерфейсная плата.
3. Кабель.
4. Жидкокристаллический монитор.
5. Элект^рнНый измеритеугь диаметров с последовательным интерфейсом и кабелем.
6. Кабель последователшой связи.
Принадлежности для анализатора микробиологического BIOMIC V3, моделей BIOMIC 
V3 Laboratory Plate Reaider, Trinity V3 Laboratory Plate Reader:
1. Идентификационные панельные держ:атели.
2. Адаптер для 90мм чашек.
3. Калибровочный шаблон. ‘
4i Техническая документация.

Приказом от 13 декабря 2016 года № 14119 о 
территории Российской Федерации. ® ~

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения

ащению На
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