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Описание 
Набор реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика в моче, молоке и других 

биологических жидкостях представляет собой систему, состоящую из специальных бумажных 

дисков, пропитанных живыми спорами Bacillus subtilis ATCC® 6633 и сухой питательной 

средой. Это система предназначена для оценки остаточной антимикробной активности в моче, 

молоке и других биологических жидкостях. 

Содержание набора 
Каждый набор содержит: 

• 2 картриджа по 25 дисков в каждом, пропитанных живыми спорами Bacillus subtilis ATCC® 

6633 и сухой питательной средой; 

• 50 пластиковых пробирок. 

Информация на сайте www.liofilchem.com/ifu-sds 

Продукт доступен в следующей конфигурации 

Продукт Арт. Упаковка 

Набор реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика 

в моче, молока других биологических жидкостях 

80350 50 дисков 

Принцип метода 
Бумажные диски содержат живые споры Bacillus subtilis ATCC® 6633 и питательную среду с 

трифенил-тетразолия хлоридом (ТТХ). Споры и среда высвобождаются в раствор после 

добавления жидкого образца для исследования (мочи, молока или другой биологической 

жидкости). Вещества с антимикробной активностью, присутствующие в жидком образце, 

подавляют развитие спор Bacillus subtilis и жидкость в пробирке не меняет свой цвет. В случае 

отсутствия веществ с антимикробной активностью споры Bacillus subtilis прорастают. 

Вегетативные формы размножаются в питательной среде, восстанавливая ТТХ до формазана  

красного цвета, появляется красное окрашивание. 

Состав 
Каждый диск пропитан живыми спорами Bacillus subtilis ATCC® 6633 в концентрации около 4 

× 105 КОЕ на диск и питательной средой, содержащей ТТХ. 

Сбор и хранение образцов 
Для проведения теста мочи используйте тот же образец как при культивировании мочи. Для 

сбора молока или других биологических жидкостей следуйте инструкциям, предложенным для 

культивирования этих образцов. 

До использования образцы хранить при 2-8°C. 

Процедура тестирования 
1. Достаньте картридж с дисками из холодильника и дайте ему нагреться до комнатной 

температуры. 

2. Возьмите диск из Набора реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика в 

моче, молока других биологических жидкостях из картриджа и поместите его в пробирку. 



 

3. Добавьте 0,2 мл мочи, молока или другой биологической жидкости для теста. 

4. Закройте пробирку и инкубируйте при 36 ± 1°C в течение 24 часов. 

5. Наблюдайте за появлением красного цвета через 8-12-24 часа. 

Интерпретация результатов 
Развитие красного цвета в пробирке с образцом указывает на отсутствие антимикробных 

веществ или их присутствие в концентрации ниже предела чувствительности метода. 

Отсутствие красного цвета в пробирке указывает на присутствие антимикробных веществ в 

образце в концентрации выше предела чувствительности метода. 

Контроль качества 
Каждая партия Теста на антибиотики проходит контроль качества с использованием образца 

мочи, свободного от антимикробных веществ в неизвестной концентрации, но с добавлением 

антибиотиков в следующих концентрациях: 

Ампициллин: 5 мкг/мл 

Цефокситин: 5 мкг/мл 

Ограничения и примечания 
Результаты, полученные с помощью Теста на антибиотики, являются качественными. 

Меры предосторожности 
Набор реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика в моче, молока других 

биологических жидкостях не может быть классифицирован как опасный в соответствии с 

действующим законодательством и не требует наличия паспорта безопасности. 

Набор реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика в моче, молока других 

биологических жидкостях представляет собой одноразовую систему, которая должна 

использоваться только для диагностики in vitro. Он предназначен для использования в 

профессиональной среде надлежащим образом обученным персоналом, знающим 

утвержденные методы асептики и безопасности при работе с патогенными агентами. 

Хранение 
Тест на антибиотики хранить при 2-8°C в оригинальной упаковке вдали от источников тепла 

и избегать резких перепадов температуры. В таких условиях Тест на антибиотики сохраняет 

свои свойства до даты истечения срока годности, указанной на этикетке. Не использовать после 

этой даты. Утилизировать без использования, если есть признаки порчи. 

Утилизация использованного материала 
После использования Набора реагентов Antibiotic test для оценки остатка антибиотика в 

моче, молока других биологических жидкостях и материалы, контактировавшие с образцом, 

должны быть дезактивированы и утилизированы в соответствии с методами, используемыми в 

лаборатории для дезактивации и утилизации потенциально инфицированного материала. 
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