
 

Добавка R.P.F. 

Стерильная селективная добавка для идентификации коагулазо-положительных стафилококков 

в соответствии с ISO 6888-2 

РУ № РЗН 2013/994 от 11 ноября 2013 года 

Арт. Наименование Содержание 

81057 Добавка R.P.F. 8 флаконов 

Состав (на 1 флакон): 
Плазма кролика с EDTA                                        2,5 мл 

Бычий фибриноген, 5% раствор                           7,5 мл 

Ингибитор трипсина                                               2,5 мг 

Теллурит калия, 1% раствор                                0,25 мл 

Описание 
R.P.F. (фибриноген плазмы кролика) представляет собой лиофилизированную добавку для 

добавления к Основе агара Бэрда-Паркера (Арт. 610004 и 620004) для идентификации и 

подсчета коагулазо-положительных стафилококков. 

Содержание набора 
Каждый комплект содержит: 

• Добавка R.P.F. (лиофилизированная) - 8 флаконов. 

• Инструкция - 1. 

Принцип метода 
Плазма кролика вместе с бычьим фибриногеном приводит к появлению фибринового ореола 

вокруг колоний, а присутствие теллурита калия, помимо его избирательного действия, 

определяет серую или черную окраску колоний. 

Инструкция по использованию 
1. Асептически добавить во флакон с лиофилизированным раствором 10 мл стерильного 

физиологического раствора. 

2. Полностью растворить лиофилизат встряхивания и переворачивая или с помощью Vortex. 

3. Асептически добавить содержимое флакона в 90 мл Основы агара Бэрда-Паркера (Арт. 610004 

и 620004), предварительно простерилизованной и охлажденной до 47°C. Осторожно перемешать. 

4. Перенести 1,0 мл образца и/или его разведения в пустые стерильные чашки. 

5. Залить 10-15 мл среды и гомогенизировать вращательными движениями. 

6. Дать застыть и инкубировать при 37 °C в течение 24-48 часов. 

Контроль качества 
Внешний вид: лиофилизированная, бежевая. 

Микробиологический контроль 

Микроорганизм ATCC® Рост 

Staphylococcus aureus 25923 Хороший 

Escherichia coli 25922 Ингибируется 

Staphylococcus epidermidis 12228 Хороший 

Меры предосторожности 
Продукт не содержит опасных веществ в концентрациях, превышающих пределы, 

установленные действующим законодательством, и не классифицируется как опасный. Для 



 

правильного использования рекомендуется обращаться к паспорту безопасности. Добавка 

должна использоваться только должным образом обученными операторами, с использованием 

утвержденных методов асептики и безопасности при работе с патогенами. 

Хранение 
Хранить при 2-8°C вдали от света в оригинальной упаковке до истечения срока годности, 

указанного на этикетке. Однако наши исследования стабильности показали, что хранение или 

транспортировка при 18-25°C в течение 4 дней или при 35-39°C в течение 48 часов никоим 

образом не влияют на характеристики продукта. Устранить, если очевидны признаки порчи или 

загрязнения. 

Ссылки 

• ISO 6888-1:1999+Amd1:2018. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method 

for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) 

– Part 1: Technique using Baird-Parker medium. 

• ISO 6888-2:1999+Amd1:2003. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method 

for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) 

– Part 2: Technique using Rabbit plasma fibrinogen agar medium. 


