
 

Фогес- Проскауэр тест (альфа-нафтол) 

VP (NaOH) Reagent 

Набор реагентов для проведения теста Фогеса-Проскауэра 

РУ № ФСЗ 2011/10509 от 19.07.2021 

 

Арт. Условия хранения Срок годности 

80280 2-8℃ 2 года 

Состав: 

Состав Кол-во в уп. 

Альфа-нафтол натрия, 5% раствор 5 фл. х 10 мл 

Гидроксид калия, 40% раствор в дистиллированной воде 5 фл. х 10 мл 

Пустые флаконы-капельницы (опционально) 2 шт. 

Описание 

Фогес- Проскауэр тест (альфа-нафтол) - качественный тест для идентификации 

представителей семейства Enterobacteriaceae на основании способности производить 

ацетилметилкарбинол (ацетоин) как продукт ферментации глюкозы. Тест предназначен для 

помощи в диагностике. Требуются дополнительные тесты для завершения диагностических 

результатов. 

Принцип метода 

Определенные бактерии утилизируют глюкозу с образованием ацетилметилкарбинола при 

культивировании в определенных средах, таких как Бульон MR-VP. При добавлении реагентов 

Фогес- Проскауэр теста (альфа-нафтол) ацетилметилкарбинол окисляется до ди-

ацетилметилкарбинола, который, в свою очередь, реагирует с креатином (из бульона) с 

образованием соединения красного цвета. 

Стандартные микробиологические принадлежности и оборудование 

Инокуляционная петля, пипетки, питательные среды, организмы для контроля качества. 

Образцы 

Соберите образцы в стерильные контейнеры или с помощью стерильных тампонов и доставьте 

в лабораторию. Обработайте каждый образец, используя процедуры, подходящие для этого 

образца. Продукт рекомендуется использовать только с чистыми культурами. 

Более подробную информацию см. в конкретных рекомендациях. 

Процедура тестирования 

Вылейте содержимое флакона с реагентом в соответствующую капельницу, прилагаемую к 

набору (опционально). 

Методы испытаний 

Стандартный метод (модификация Барритта) 

1. Засейте пробирку с Бульоном MR-VP чистой культурой тестируемого микроорганизма и 

инкубируйте при температуре 35 ± 2°C в течение 24–72 часов. 



 

2. После инкубации асептически перенесите 1–2 мл бульонной культуры в отдельную 

пробирку. 

3. Добавьте 0,6 мл (12 капель) альфа-нафтола и 0,2 мл (4 капли) 40% NaOH, хорошо встряхните, 

чтобы среда подверглась воздействию атмосферного кислорода (необходимого для окисления 

ацетоина для получения цветной реакции). 

Другие методы 

Фогес- Проскауэр тест (альфа-нафтол) можно использовать вместе с коммерчески готовыми 

системами идентификации бактерий (например, с EnteroPluri-Test). Следуйте инструкциям 

производителя по применению. 

Интерпретация результатов 

Положительный результат теста определяется появлением розового или ярко-красного цвета в 

течение 20 минут после добавления реагентов. Отсутствие появления цвета указывает на 

отрицательную реакцию. 

Контроль качества для пользователя 
Контроль внешнего вида: Раствор альфа-нафтола выглядит прозрачным и бежевым; раствор 

гидроксида калия – бесцветный и прозрачный. 

Контрольные штаммы Характерные реакции 

Listeria monocytogenes 

4b WDCM 00021 

ATCC® 13932 

NCTC 10527 
Положительная реакция: 

Образование розового или ярко-

красного цвета 
Enterobacter cloacae 

WDCM 00083  

ATCC® 13047 

NCTC 10005 

Escherichia coli 

WDCM 00013 

ATCC® 25922 

NCTC 12241 

Отрицательная реакция: 

Нет изменения цвета 

Эксплуатационные характеристики 
Тестирование производительности (контроль качества) Фогес- Проскауэр тест (альфа-

нафтол) проводилось с использованием штаммов, перечисленных выше. Полученные 

результаты соответствовали установленным критериям. 

Ограничения 
Необходимо подождать не менее 20 минут для развития цвета, прежде чем считать тест Фогеса-

Проскауэра отрицательным. 

Хранение 
Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке до истечения срока годности, 

указанного на этикетке. Утилизировать в случае появления признаков порчи или загрязнения. 

Меры предосторожности 
1. Для диагностики in vitro (IVD). 

2. Только для профессионального использования в лаборатории. 

3. Операторы должны быть обучены и иметь определенный опыт. Перед использованием 

продукта внимательно прочтите инструкцию. Надежность результатов анализа не может 



 

быть гарантирована, если есть какие-либо отклонения от инструкций, описанных в этом 

документе. 

4. Ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) для получения информации об опасностях и 

безопасных методах обращения с продуктом. 

5. Не используйте, если продукт или упаковка кажутся поврежденными. 

6. Соблюдайте стандартные меры предосторожности. Все образцы пациентов следует считать 

потенциально инфекционными и обращаться с ними соответствующим образом. 

7. Обращайтесь со всеми образцами как с инфекционными, используя безопасные 

лабораторные процедуры. Утилизируйте опасные или биологически загрязненные 

материалы в соответствии с практикой вашего учреждения. 

8. Избегайте перекрестного загрязнения образцов, используя одноразовые наконечники и 

меняя их после каждого образца. 

9. Не смешивайте реагенты из разных партий. Используйте продукт в течение срока годности. 

10. Не ешьте, не пейте, не курите, не пользуйтесь косметикой и не трогайте контактные линзы 

в зонах, где работают с реагентами и образцами человека. 

11. Результаты должны интерпретировать обученные специалисты с учетом истории болезни 

пациента, клинических признаков и симптомов, а также эпидемиологических факторов 

риска. 

12. Убедитесь, что лабораторное оборудование откалибровано и обслуживается в соответствии 

с процедурой лаборатории. 

13. При передаче результатов тестов из лаборатории в информационный центр необходимо 

принять меры, чтобы избежать ошибок при передаче данных. 

Утилизация 
Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с действующими национальными 

и местными нормами. 

Библиография 
1. EN ISO 11133:2014+Amd1:2018+Amd2:2020. Microbiology of food, animal feed and water − Preparation, 

production, storage and performance testing of culture media. 

2. McDevitt S (2009) Methyl Red and Voges-Proskauer Test Protocols. American Society for Microbiology. 

https://asm.org/getattachment/0c828061-9d6f-4ae7-aea3-66e1a8624aa0/Methyl-Red-and- 

VogesProskauer-Test-Protocols.pdf. 

3. Lennette EH (1995) Manual of Clinical Microbiology. 

4. Blazevic DJ, Ederer GM (1975) Principles of biochemical tests in diagnostic microbiology. 63-67. New 

York, John Wiley & Sons. 

5. Barritt MM (1943) Notes on the α-naphthol modification of the Voges-Proskauer test and reference to the 

creatine modification. J Hyg (Lond). 43(3): 214–216. DOI: 10.1017/s0022172400012845. 

6. Barritt MM (1936) The intensification of the Voges-Proskauer reaction by the addition of α-naphthol. J 

Pathol. Bacteriol. 42:441-454. 

https://asm.org/getattachment/0c828061-9d6f-4ae7-aea3-66e1a8624aa0/Methyl-Red-and-%20VogesProskauer-Test-Protocols.pdf
https://asm.org/getattachment/0c828061-9d6f-4ae7-aea3-66e1a8624aa0/Methyl-Red-and-%20VogesProskauer-Test-Protocols.pdf

