
 

 

Система аппликации тест-полосок для тестирования МИК  

MTS-SAS™ 

Продукт Артикул Кол-во/ уп. 

Платформа для аппликации тест-полосок МИК (MTS Synergy Applicator 

Platform) 

96860 1 шт 

Аппликатор для тест-полосок МИК (MTS Synergy Delivery Tool) 96870 10 шт 

 

Методика 

   
1. Выполните стандартную 

процедуру тестирования 

МИК препаратов А и Б для 

установления синергии. 

2. Используйте систему 

MTS аппликации MTS-SAS. 

3. Возьмите пинцетом тест-

полоску МИК первого 

антибиотика (A) и 

поместите ее на платформу. 

4. Отрегулируйте тест-

полоску МИК (антибиотик 

А) так, чтобы значение МИК 

первого антибиотика 

(MICA) находилось на 

пересечении оснований. 

5. Возьмите пинцетом тест-

полоску МИК второго 

антибиотика (В) и поместите 

его на платформу 

перпендикулярно первой 

полоске. 

6. Отрегулируйте полоску МИК 

второго антибиотика (В) так, 

чтобы значение МИК второго 

антибиотика (MICB) 

располагалось на пересечении 

оснований и пересекало тест-

полоску с антибиотиком А. 

 

 

7. Используйте Аппликатор для тест-полосок МИК, сильно надавите на две аккуратно 

расположенных тест-полоски (A и В) и переместите их на чашку с агаром. 



 

  
8. Аппликатор для тест-полосок МИК с полосками 

МИКA и МИКB на агар. 

9. Подождите, пока полоски полностью 

увлажнятся на поверхности агара. 

10. Удалите Аппликатор для тест-полосок МИК 

из чашки с агаром, оставив МИКA и МИКB 

под углом 90°. При необходимости 

используйте пинцет, чтобы прижать полоски 

к поверхности агара. 

11. Инкубируйте в соответствии со 

стандартной процедурой для конкретного 

микроорганизма. 

 

Применение 
Муковисцидоз, микроорганизмы с множественной лекарственной устойчивостью, 

микроорганизмы с крайней лекарственной устойчивостью, образцы пациентов в критическом 

состоянии, критические инфекции, в случае ограничений возможности терапии. 

Процедура 
Среда: агаровые среды, подходящие для конкретного организма (например, Мюллер-

Хинтон/аэробы, RPMI/грибы). 

Инокулят: Суспензия в физиологическом растворе (или бульоне) 0,5 по МакФарланду (арт. 

80400) или 1 по МакФарланду (арт. 80401) в зависимости от микроорганизма. Обычно для 

инокуляции используют стерильный тампон. 

Инкубация: 35 ± 2 °C (или другая) / температура окружающей среды (или другая) / 24–48 

часов (или другая) в зависимости от конкретного микроорганизма. 

Интерпретация результатов: 

Бактерицидные препараты: интерпретировать МИК при полном угнетении роста, включая 

микроколонии, помутнения и изолированные колонии. Для бактериостатических препаратов 

читайте при 80% ингибировании, когда виден след. Если бактерицидное действие сочетается с 

бактериостатическим, считайте каждый агент в соответствии с его конкретной категорией. 

Материалы для работы 

Вкладыш в упаковку MTS, этикетки продукта, Руководство по применению MTS, Критерии 

интерпретации результатов и контроль качества MTS, Инструкции MTS. 

Словарь сокращений 

МИК А          МПК только препарата А 

МИК B        МПК только препарата B 



 

МИК AB      МПК препарата А в сочетании с В 

МИК ВА          МИК препарата В в сочетании с А. 

Интерпретация 
Расчет индекса фракционной ингибирующей концентрации (индекс FIC): 

Индекс FIC = MICAB/ MICA + MICBA/ MICB 

Интерпретация FIC 

Синергия ≤ 0.5 

Добавка > 0,5, но ≤ 1 

Индифферентность > 1, но ≤ 4 

Антагонизм > 4 

Таблица результатов 

 Препарат отдельно Комбинация препаратов FIC Интерпретация 

MICA MICB MICAB MICBA 

Штамм 1       

Штамм 2       

 


