
 

Тест MiRA (среда жидкая для тестирования на антибиотики) 

Микробиологический тест для обнаружения остатков антибиотиков и сульфамидов в молоке 

Арт. Кол-во тестов Условия хранения 

80355 50 2-8℃ 

Состав: 
Каждая упаковка содержит: 

Пробирки с жидкой питательной средой 50 шт. 

Диски со спорами Geobacillus stearothermophilus 50 шт. 

Инструкция 1 шт. 

Описание 
Антимикробные вещества дают крупному рогатому скоту для лечения инфекций, поэтому они 

могут присутствовать в молоке в остаточных количествах. Наличие остаточных количеств 

антимикробных препаратов в молоке представляет потенциальную опасность для 

потребителей, поскольку эти вещества нарушают кишечную микрофлору, могут вызывать 

аллергические реакции и способствовать распространению резистентных микроорганизмов. 

Кроме того, наличие антимикробных препаратов в молоке представляет собой серьезную 

технологическую проблему для молочной промышленности, поскольку антимикробные 

вещества препятствуют ферментации молока, которая является основой многих молочных 

продуктов. 

Обнаружение ингибирующих веществ в молоке регулируется в Европе Регламентом 37/2010 

ЕС. 

Тест MiRA (среда жидкая для тестирования на антибиотики) - микробиологический тест 

для обнаружения остаточных количеств антибиотиков и сульфамидов в молоке. Тест 

использует споры Geobacillus stearothermophilus и специальную питательную среду. 

Принцип метода 
Тест выявляет остаточные количества антибиотиков и сульфамидов по их ингибирующему 

действию на рост Geobacillus stearothermophilus in vitro при температуре 64 ± 0,5 °C. 

Ингибирование роста бактерий подтверждается наличием ферментируемого сахара и 

индикатора pH в питательной среде. 

Процедура теста и интерпретация результатов 

• Снимите крышку с пробирки и добавить в пробирку 1 диск. Аккуратно встряхните 

пробирку. 

• Закройте пробирку крышкой и поместите ее на водяную баню с температурой 64 ± 0,5 °C 

или в термостат при температуре 64 ± 0,5 °C. Инкубируйте 20 минут. 

• Достаньте пробирку из термостата, дождитесь пока пробирка остынет до комнатной 

температуры (примерно 5 минут). 

• Снимите крышку и добавьте 1 мл тестируемого молока. 

• Подготовьте один или несколько контролей с положительными аналитами/пробами, 

добавив в пробирки антибиотик/сульфамид, как указано в параграфе «Контроль качества 

для пользователя». 

• Закройте пробирку и дайте антибиотику/сульфамиду, если он присутствует, подействовать 

при комнатной температуре в течение 20 минут. 



 

• Повторно поместите пробирку на водяную баню или в термоблок при температуре 64±0,5°C 

для второй инкубации в течение 4–6 часов. 

Интерпретация результатов 
В конце второй инкубации наблюдайте за цветом жидкости в пробирках. Зеленый цвет среды, 

указывает на наличие остатков антибиотика/сульфамида в исследуемом молоке в 

концентрациях, превышающих пределы обнаружения, желтый цвет - на отсутствие остатков 

антибиотиков/сульфамидов в исследуемом молоке или на их присутствие в концентрациях 

ниже пределов обнаружения. 

 

Фото 1: Результаты, полученные с помощью Теста MiRA после 3 часов 30 минут инкубации при 64 ± 0,5 °C: 

• Слева на фото: отсутствие изменения цвета индикатора pH: положительная проба молока, 

содержащая остатки антибиотиков/сульфамидов в концентрации выше пределов 

обнаружения; 

• Справа на фото – изменение цвета индикатора pH: проба молока, отрицательная по 

анализируемому веществу, не содержащая остатков антибиотиков/сульфамидов или 

содержащая остатки антибиотиков/сульфамидов в концентрации ниже пределов 

обнаружения. 

Контроль качества для пользователя 
Каждая партия Теста MiRA проходит контроль качества. Отрицательный по аналиту контроль 

получают с использованием сертифицированного образца молока, не содержащего 

антибиотики. Положительные контрольные образцы получают с использованием образцов 

молока с добавлением антибиотиков/сульфамидов, таких как гентамицин (100 мкг/кг), 

пенициллин G (4 мкг/кг) и сульфадиазин (150 мкг/кг). 

Хранение 
Храните Тест MiRA при температуре 2–8 °C в оригинальной упаковке. Беречь от источников 

тепла и избегать резких перепадов температур. В таких условиях Тест MiRA сохраняет свою 

годность до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не использовать после 

истечения этого срока. При наличии признаков порчи утилизируйте тест. 

Меры предосторожности 
Тест MiRA (среда жидкая для тестирования на антибиотики) не классифицируется как 

опасный согласно действующему законодательству. Это одноразовое устройство, которое 

можно использовать только in vitro. Тест предназначен для использования в лаборатории 

должным образом обученным персоналом с использованием утвержденных методов асептики 

и безопасности при обращении с патогенными агентами. 

Утилизация 
После использования и перед утилизацией пробирки должны быть надлежащим образом 

обеззаражены химическими веществами или в автоклаве. 



 

Приложение 
Таблица 1. Чувствительность теста MiRA к некоторым антибиотикам/сульфамидам, широко 

используемые в ветеринарии, и соответствующие значения MRL (максимальные пределы 

остатков), действующие в Европе1. 

Таблица 1. 

Антибиотик / 

сульфамид 

Для молока 1 
Максимальные пределы 

остатков (мкг/кг) 

Тест MiRA 
Чувствительность через 6ч. 

Пределы обнаружения (мкг/кг) 

BETA-LACTAMS (β-лактамазы) 

Пенициллин G 4 2-4 

Ампициллин 4 2-4 

Оксациллин 30 <10 

Клоксациллин 30 <10 

Диклоксациллин 30 <10 

Амоксициллин 4 2-4 

Бензилпенициллин 4 2-4 

Нафциллин 30 15-30 

Пенетамат 4 2-4 

Цефалексин 100 50-100 

Цефазолин 50 25-50 

Цефтиофур 100 50-100 

Цефапирин 60 5-10 

Цефкином 20 10-20 

Тетрациклины 

Тетрациклин 100 50-100 

Хлоротетрациклин 100 50-100 

Окситетрациклин 100 50-100 

Макролиды 

Эритромицин 40 <10 

Тилозин 50 25-50 

Тилмикозин 50 20-40 

Спирамицин 200 100-200 

Линкозамиды 

Линкомицин 150 75-150 

Пирлимицин 100 <50 

Аминогликозиды 

Гентамицин 100 50-100 

Неомицин 1500 <100 

Стрептомицин 200 <100 

Дигидрострептомицин 200 <100 

Сульфамиды 

Сульфадиазин 100 <150 

Сульфаниламиды 

Сульфадимидин 100 <200 

Бензил Пиримидин 

Триметоприм 50 25-50 

Хинолы 

Флумекин 50 50-100 

Энрофлоксацин 100 50-100 

Новобиоцин 

Новобиоцин 50 100-200 



 

Библиография 
1. DM 26/03/1992 GU n° 90 16/04/1992: Attuazione della decisione n. 91/180/CEE concernente la 

fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte 

2. crudo e al latte trattato termicamente. 

3. CONALAnalisi e controllo qualità dei prodotti lattiero-caseari Il latte VIII/5, 356-357 (1983). 

4. 91/180/EEC: Commission Decision of 14 February 1991 laying down certain methods of analysis 

and testing of raw milk and heat-treated milk. Official 

5. Journal L 093, 13/04/1991 P. 0001 - 0048. 

6. Van Oss J.L., Lameris S.A. Doodewaard J., Oostendrop J.G., Diffusion Test for the determination 

of antibiotic residues in milk. Neth. Milk Dairy J. 29, 16 

7. (1975). 

8. International Dairy Federation International Standard FIL-IDF 57:1970 Detection of penicillin in 

milk by a disk assay technique (1970). 

9. Deborah Currie, Lorraine Lynas, D. Glenn Kennedy and W. John McCaughey. Evaluation of a 

modified EC Four Plate. 

10. Method to detect antimicrobial drugs. Food Additives and Contaminants, 1998, Vol. 15, No. 6, 

651-660. 

11. Regulation 37/2010 EC. 


