
 

   

Тест на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) 

Реагент для быстрого обнаружения фермента каталазы. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Реагент для проведения теста на каталазу бактериальных изолятов. Тест предназначен в 

качестве вспомогательного средства в диагностике, требующей проведения 

дополнительных исследований для получения точных диагностических результатов. 

Продукт Упаковка Арт. Срок годности 

Тест на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) 1 флакон 5 мл 80057 3 года 

ОПИСАНИЕ   
Тест на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) реагент для микробиологического 

применения, представляющий собой раствор H2O2, для проведения теста на каталазу. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• 1 флакон раствора H2O2 (5 мл). 

ПРИНЦИП МЕТОДА 

Перекись водорода (конечный продукт аэробного метаболизма углеводов) чрезвычайно 

токсична для бактерий. 

Микроорганизмы, обладающие каталазоположительной активностью и содержащие 

фермент каталазу, расщепляют перекись водорода на воду и кислород.  

За исключением стрептококков, большинство аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов обладают каталазной активностью. Реагент на каталазу показывает 

наличие фермента каталазы по образованию пузырьков газа. 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НАБОРА 

Стандартные микробиологические расходные материалы и оборудование, такие как: 

микробиологичская петля, пипетки, пробирки, питательная среда, тест на 

каталазу/оксидазу, физиологический раствор (0,85% физиологический раствор), 

микроорганизмы для контроля качества. 

РЕАГЕНТЫ 

Флакон с Тестом на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) содержит 0,375 мл H2O2, 

растворенного в 4,625 мл дистиллированной воды. 

ОБРАЗЦЫ 

Собрать образцы в стерильные контейнеры/ контейнеры со стерильными тампонами. 

Доставить в лабораторию. Обрабатывать каждый образец, используя подходящие 

процедуры. Реагент рекомендуется использовать только для анализа чистых культур. 

Для получения более подробной информации обратитесь к конкретным 

рекомендациям. 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА 

1. Возьмите необходимое количество Тестов на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) из 

холодильника, доведите его до комнатной температуры. 

2. Добавьте в каждую пробирку по 4 капли физиологического раствора (0,85% 

физиологический раствор). 

3. Стерильной петлей возьмите одну или несколько хорошо изолированных колоний 

из чашки со свежей культурой (18–24 часа) и приготовьте эмульсию в пробирке. 

4. Добавьте 3 капли реагента H2O2. 

5. Практически сразу наблюдайте появление пузырьков газа и образование пены в 

пробирке. 



 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

О продуцировании фермента каталазы свидетельствует образование пузырьков и пены 

сразу же после добавления Теста на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) к суспензии 

микроорганизма. 

Отсутствие пузырьков и пенообразования указывает на то, что микроорганизм не 

способен расщеплять H2O2 и, следовательно, лишен фермента каталазы.КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА   
Внешний вид реагента: Прозрачный раствор, без осадка. 

Тестирование производительности Теста на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) 

проводилось с использованием штаммов, перечисленных ниже. Полученные результаты 

соответствовали установленным критериям. 

Контрольный штамм Характерная реакция 

Staphylococcus 

aureus 
WDCM 00034 ATCC® 

25923 NCTC 12981 

Положительная реакция: 

Образование пузырьков кислорода 

Campylobacter 

jejuni 
WDCM 00005 ATCC® 

33291 NCTC 13367 

Положительная реакция: 

Образование пузырьков кислорода 

Listeria 

monocytogenes 
WDCM 00021 ATCC® 

13932 NCTC 10527 

Положительная реакция: 

Образование пузырьков кислорода 

Listeria innocua 
WDCM 00017 ATCC® 

33090 NCTC 11288 

Положительная реакция: 

Образование пузырьков кислорода 

Listeria ivanovii 
WDCM 00018 ATCC® 

19119 NCTC 11846 

Положительная реакция: 

Образование пузырьков кислорода 

Enterococcus 

faecalis 
WDCM 00009 ATCC® 

19433 NCTC 775 

Отрицательная реакция: 

Отсутствие образования пузырьков кислорода 

Enterococcus 

faecium 
WDCM 00177 ATCC® 6057 

Отрицательная реакция: 

Отсутствие образования пузырьков кислорода 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1) Для диагностики in vitro (IVD). 
2) Только для профессионального лабораторного использования. 

3) Операторы должны пройти обучение и иметь определенный опыт. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта. Достоверность 

результатов анализа не может быть гарантирована при наличии каких-либо отклонений 

от инструкций данного документа. 
4) Обратитесь к паспорту безопасности (SDS) для получения информации об 

опасностях и методах безопасного обращения. 
5) Не используйте, если продукт или упаковка повреждены. 

6) Соблюдайте стандартные меры предосторожности. Все образцы пациентов следует 
считать потенциально инфекционными и обращаться с ними соответствующим 

образом. 
7) Обращайтесь со всеми образцами как с инфекционными, используя безопасные 

лабораторные процедуры. Утилизируйте опасные или биологически загрязненные 

материалы в соответствии с практикой вашего учреждения. 
8) Избегайте перекрестного загрязнения образцов, используя одноразовые наконечники 

и меняя их после каждого образца. 
9) Не смешивайте реагенты разных партий. Пожалуйста, используйте продукт в течение 

срока действия. 
10) Не ешьте, не пейте, не курите, не наносите косметику и не трогайте контактные 

линзы в местах работы с реагентами и человеческими образцами. 
11) Результаты должны интерпретироваться обученным специалистом с учетом 

анамнеза пациента, клинических признаков и симптомов, а также эпидемиологических 

факторов риска. 
12) Убедитесь в том, что лабораторное оборудование было откалибровано и 

обслуживалось в соответствии с лабораторными процедурами. 



 

13) При передаче результатов испытаний из лаборатории в информационный центр 

необходимо убедиться в правильной передаче данных. 

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

Тест на каталазу (H2O2/Catalase Reagent) может использоваться в качестве 
вспомогательного средства для идентификации микроорганизмов. Для полной 

идентификации рекомендуется дополнительное биохимическое тестирование с 
использованием чистых культур. 

Питательные среды, содержащие кровь, неприемлемы для проведения данного теста из-

за присутствия каталазы в эритроцитах. При отборе колоний из среды крови избегайте 
переноса при проведении теста на слайде. 

Если используется среда с кровью, следует провести тест на каталазу на контрольном 
слайде, при котором небольшая петля агара, содержащего кровь, тестируется с 

реагентом на том же предметном стекле, что и микроорганизм. Если реакция каталазы 
из колонии намного сильнее, чем реакция только агара, тест можно считать 

положительным.  
Грязная стеклянная посуда может стать причиной ложноположительных результатов. 

Используйте чистые пробирки и предметные стекла.  

Использование игл или петель, содержащих железо, может привести к 
ложноположительным результатам. Избегайте контакта реагента каталазы с 

железосодержащими иглами и петлями. 
Бактерии (например, лактобактерии), выращенные на средах с низким уровнем глюкозы 

или без нее, могут давать спутанные результаты из-за псевдокаталазы, фермента, не 
содержащего железа. Реакцию псевдокаталазы можно предотвратить добавлением в 

среду 1% глюкозы. 

Анаэробные культуры, выращенные на бескровной среде, перед тестированием 

необходимо выдержать на воздухе не менее 30 минут. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить при температуре 2-8°С в оригинальной упаковке. Держите вдали от 

источников тепла и избегайте резких перепадов температуры. Утилизировать без 

использования, если есть признаки порчи. 

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с действующими 

национальными и местными правилами. 


